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激法：Suprachoroidal Transretinal Stimulation, STS）。この方法では、網膜と電極が直接接触することはなく、
網膜色素変性症のモデルとして使われる RCS (Royal College of Surgeons)ラットを刺激した場合、電気誘発電位




 実験動物として有色家兎６羽を用いた。刺激電極として８極の金電極（直径 250μm）をポリイミド板（2×4×0.18 
mm）上に凸型に配置したものを使用した。 




 フラッシュ刺激にて視覚誘発電位（Visual Evoked Potential, VEP）を取り、記録電極の視覚野上での存在を確認
した。VEP は６羽すべてから得られ、３つの大きな正の Peak からなっていた。その潜時は 23.8、41.0、58.2 ms で
あった。 
 電気刺激はパルス幅 0.5 ms、電流値 10～700μAの単相矩形波で行った。EEPを 50回加算平均で記録し、band pass 
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filter は 5 Hz～1 kHz とした。６羽すべてから EEP が得られた。内向き電流で刺激時の潜時は 15.7、27.3、41.2 ms
であり、EEP の一番目の Peak（P1）の潜時は VEP の潜時に比べると早かった。このことより電気刺激は網膜内層
を刺激している可能性が示唆された。 
 外向き電流刺激の時は、EEP は４つの成分から成っており、内向き電流のときと振幅と潜時が少し異なっていた。 
 次に８個の電極個々に 500μA の電流を流し、EEP を比較した。500μA で誘発された EEP 波形における最大の
Peak（P2）の振幅は、内向き電流のとき平均 190＋/－26μV、外向き電流のとき平均 150＋/－22μV であった。内
向き電流のほうが振幅が大きかったため、閾値の測定には内向き電流を使用した。P2 の振幅が最大となる電極で、
内向き電流による閾値電流値を検討すると平均 55＋/－10μA であった（n＝6）。電流極性を逆にすると閾値電流値
は 75μA に上昇した。 





 人工網膜の新しい刺激方式である STS 法を用いて、中型動物である兎で有効性、安全性を確かめてみた。従来の網
膜を直接刺激する方法と比較し、電極から網膜までの距離があるにもかかわらず、直接刺激に近い閾値電荷密度で、
EEP を記録することができた。また神経組織への直接電気刺激による損傷閾値は、電荷量で 50 nC という報告を考
慮すると、STS 法で EEP が得られる電流値はそれより低かった。さらに組織検査の結果からも安全性が示された。
以上の実験結果から、STS 法は有効で安全な人工網膜の方式であることが示された。 







 結果：電極埋植の手術手技に問題点はなかった。EEP は８極それぞれの電極より得られた。EEP 閾値電荷密度は
他の刺激法と大差はなく、電荷量も安全範囲内であった。電極埋め込み周囲の組織には変化はなかった。 
 結論：STS 法の安全性、有効性が中型動物で確認された。 
 本論文により、STS 法による人工網膜の臨床応用の可能性が示された。よって、学位の授与に値すると考えられる。 
